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Resumen

Antecedentesy objetivos: Cuando se trata unalesion mediante un stent recubierto, se intenta cubrir todala
zona enferma basandonos en la protrusion que dicha placa hace en el luminograma. Sin embargo, podria ser
que € fibroateroma de capsulafina (TCFA) no se localizase en la zona mas estentticade laplacay su
protrusion en el luminograma pudiera pasar inadvertida.

M étodos. Durante el 2010, estudiamos mediante HV-1VUSy sistema de retirada automética a 0,5 mm por
segundo, 96 placas que contenian un TCFA. Medimos ladistanciaentre €l inicio delaplacay lazonade
maxima estenosis (corte con el arealuminal minima ALM) asi como desde €l inicio de laplacaa TCFA.

Resultados: Longitud mediade las placas: 23,4 + 10,9 mm. Distanciamedialnicio-ALM: 13 £ 7,2.
Distanciamedialnicio-TCFA: 8,9 £ 6,5 mm. Carga de placamediaen el corte del TCFA: 58.5 + 10,1%.
Arealumina minimamedia delos cortescon TCFA: 7,4 + 2,8 mm?. Ntmero de casos en los queel TCFA
es proximal alazona de maxima estenosis. 78 (81,25%). Numero de casos en los que el TCFA esdistal ala
zona de méxima estenosis: 18 (18,75%).

Conclusiones: El fibroateroma de capsulafinararavez se encuentra en la zona de mayor estenosis de la
placa, y frecuentemente es proximal a esta. Esta consideracion deberia tenerse en cuenta ala hora de decidir
la correctalocalizacion y longitud del stent empleado para cubrir toda laplaca. El HVIVUS seriauna
herramienta Util para conseguir dicho objetivo.



