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Resumen

Antecedentesy objetivos. Las fugas protésicas son una complicacion frecuente tras el implante de una
protesis adrtica percutanea (TAV1) siendo la medida precisadel anillo adrtico uno de los factores asociados a
su aparicion. En la protesis Corevalve, € limite “empirico” del anillo adrtico para decidir tamafio de la
misma es de 23 mm, sin embargo medidas “bordeline”, pueden plantear dudas de decision. Nuestro objetivo
es evaluar predictores de fuga protésica= 11 en pacientes con anillo “bordeline”’ (= 22 mmy < 24).

M étodos. De abril 2008 a marzo 2011, 91 pacientes con estenosis adrtica severa han sido tratados con TAVI
con prétesis Corevalve en nuestrainstitucion, de los cuales 22 tenian anillo adrtico entre 22 y 23.9 mm. El
grado de fuga protésica se valoro en el ecocardiogramaal alta. Se establecieron 2 grupos seguiin €l grado de
fugatrasimplante, Grupo | con fugasignificativa= Il (N = 10) y grupo Il con fuga no significativa< 1

(N =12).

Resultados: Edad de 76 + 6, 50% varones, en 16 se implantaron protesis de 26 mmy en 6 de 29 mm.
Encontramos mas fugas significativas en |0s casos con protesis pequefia, aungue sin significacion estadistica
(33% fugas significativas en las grandes frente a 50% en las pequefias, p = 0,48). Se analizaron las
diferencias entre ambos grupos encontrando que el grupo | se asocio con una tendencia a una mayor
frecuencia de sexo varén (70% grupo | vs 33% grupo |1, p = 0,09) y con unos diametros ventricul ares
mayores (Dd 55+ 6 mmgrupo | vs48 £ 6 grupo Il, p=0,015y Ds34 + 5mmgrupo | vs28 = 7, p = 0,039),
mayores tractos de salida ventricular izquierdo (21 + 2 mm, grupo | vs 17 + 3 grupo 11, p=0,011) y mayor
profundidad de la prétesis en tracto de salida ventricular izquierdo tras el implante (15 = 4 mm, grupo | vs
11 + 3 grupo I, p = 0,011). No existan diferencias entre ambos grupos para otros parametros clinicos,
anatomofuncionales o técnicos referentes al implante.

Conclusiones: En pacientes sometidos a TAV| con proétesis adrtica Corevalve y anillo adrtico en torno a
23 mm, dimensiones mayores del ventriculo izquierdo, mayor tamarfio del tracto de saliday mayor
profundidad de la prétesis en € mismo tras €l implante, se relacionan de forma significativa con fugas
protésicas = |, por lo que podria ser tenido en cuenta ala horade elegir el tamarfio de prétesis en este
subgrupo de pacientes.



