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LA PERDIDA DE LA ESTIMULACION VENTRICULAR IZQUIERDA?
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Resumen

Introduccién y objetivos. La eficacia de laterapia de resincronizacion cardiaca se asocia con un porcentaje
superior a 98% de |atidos con estimulacion biventricular. Nuestro objetivo fue describir las causas que han
ocasionado unadisminucion en el porcentaje de estimulacion biventricular.

M étodos: Realizamos un andlisis de los Ultimos 250 implantes de resincronizador efectuados con al menos 1
ano de duracion (seguimiento medio 454 + 231 dias. Se analizaron |los datos clinicos de pérdidade la
estimulacion, los datos diagndsticos recogidos en lamemoriadel dispositivo, asi como cualquier otro dato
gue implique este resultado (por gjemplo: extraccion por infeccion del mismo). Se consider6 para este
analisis dos grupos de pacientes, aquellos con un porcentaje de estimulacion ventricular izquierda superior al
98% (Grupo 1) o inferior (Grupo I1). En esta cohorte, hasta un 38% de |os pacientes habian presentado de
forma persistente un porcentaje de estimulacion izquierda < 98%. L as causas de este porcentgje bajo de
estimulacion en nuestra serie fue: un 28% presencia de episodios de fibrilacion auricular, en un 17% por
pardmetros de frecuencia/interval os auricul o ventricul ares inadecuadamente programados, un 5%

extrasistolia ventricular de alta densidad, la dislocacién del electrodo en un 4%, infeccion con explante del
dispositivo en 3%, umbrales elevados izquierdos en un 2,5%, estimulacion frénica no corregible un 1%y
doble sensado auricular 0,6%. Con las medidas necesarias en cada caso de forma individualizada se pudo
recuperar la estimulacion izquierda en un 92% de |os mismos.

Conclusiones: La pérdida de la estimulacién ventricul ar izquierda se produce en un porcentgje de pacientes
elevado durante el seguimiento (38%). Sus causas son multiples, aunque las més frecuentes son la presencia
de arritmias y lainadecuada programacion del dispositivo. Las medidas individualizadas permiten
recuperarla en lamayoria de l0os casos.



