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Resumen

Introduccion y objetivos: Los desfibriladores subcutaneos (S-ICD) han sido introducidos recientemente en
la préctica asistencial en nuestro pais. Presentan la gran ventaja de no requerir cables intravasculares. Por €l
contrario, carecen de las funciones de estimulacién propias de los dispositivos convencionales y, para
asegurar una deteccion adecuada, requieren que lamorfologia del electrocardiograma en unas derivaciones
modificadas se gjuste a unos patrones. El objetivo de este estudio fue analizar qué proporcién de pacientes
con indicacion de desfibrilador son potencialmente tributarios al implante de un S-ICD.

M étodos: Seincluyeron de en este estudio, de forma prospectiva, todos |os pacientes sometidos a un
implante de desfibrilador en nuestro centro desde € 01 de octubre de 2014.

Resultados: La poblacion del estudio consta de 58 pacientes, 91% varones, con una edad media de 61 afios
(DE 16 afios). 58% de pacientes tenian cardiopatia isquémica, 17% tenian cardiopatia no isquémica, y € 25%
restante no tenian cardiopatia estructural. Laindicacion fue prevencion primaria en 55% de pacientes. 78%
de pacientes recibieron un sistema monocameral, 5% un sistema bicameral, y un 17% un sistema de
resincronizacion cardiaca. El 74% de pacientes cumplieron los criterios el ectrocardiograficos morfol dgicos
para asegurar la deteccion subcutanea (28% en 3 derivaciones, 32% en 2 derivacionesy 40% en una sola
derivacion). Sin embargo, 26% de pacientes se consideraron no candidatos a S-1CD por requerir estimulacion
convenciona (5%), estimulacién biventricular (18%), o por tener tagquicardias ventriculares monomorfas
susceptibles de ser tratadas con estimulacion antitaquicardia (20%). Globalmente, 43% de pacientes fueron
susceptibles de un S-1CD.

Conclusiones: Un elevado porcentaje de pacientes con indicacion de desfibrilador, 43% en nuestra serie,
pueden ser candidatos al implante de un S-ICD.



