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Respuesta correcta: 1. Al observar el dispositivo (figura 1: superior: canal de marcas; medio: electrograma auricular; inferior:

electrograma ventricular), se aprecia sobresensado de onda T (óvalos), que condiciona la detección de la siguiente actividad auricular

intrı́nseca en el periodo de cegamiento (Ab), no seguida de estimulación ventricular1.

La actividad auricular corresponde a ritmo sinusal a 90 lpm, con ocasional detección de campo lejano ventricular (Ab intercalado entre

As y Ab a partir del tercer complejo), no a taquicardia auricular (respuesta 2, incorrecta)2.

No se aprecia alargamiento progresivo del auriculoventricular previo a la aparición de frecuencias lentas, ni serı́a esperable un

comportamiento de Wenckebach a esta frecuencia (respuesta 3, incorrecta)2.

No existe taquicardia sinusal que pueda condicionar atrapamiento de una de cada 2 ondas P dentro del periodo refractario auricular

posventricular (respuesta 4, incorrecta)2.

Se redujo la sensibilidad ventricular (lo que evitó la sobredetección de onda T) y la auricular (lo que evitó la detección de campo lejano),

con lo que se solventaron ambos problemas.
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