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Resumen

Introduccioén: Los dispositivos vasculares reabsorbibles -Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)-
liberadores de everolimus son una tecnologia prometedora en el tratamiento de la enfermedad coronaria,
aunque la experiencia clinica con este dispositivo en pacientes con sindrome coronario agudo (SCA) y
lesiones trombdticas es limitada. Nuestro objetivo es analizar la utilidad de latomografia de coherencia
Optica en lamonitorizacion de este procedimiento.

M étodos. Desde enero 2012 afebrero de 2013, 41 pacientes con SCA fueron tratados con BVS Tras
identificar lalesion culpable, serealiz6 un estudio basal con ecografiaintracoronaria (IVUS). Se implantaron
de formadirecta BVS en 31 pacientes. Posteriormente se realizd un estudio con tomografia de coherencia
optica (OCT).

Resultados: Laedad mediafue 55 + 9 afios, 17 pacientes con SCACEST y 24 con SCASEST. Después del
tratamiento, cambié el porcentgje de estenosisdel 86 + 6 a 5+ 5. Se obtuvo éxito angiografico inmediato en
todos los pacientes. Sin embargo, la OCT mostro los siguientes hallazgos: No aposicion proximal: 8 (19%).
No aposicion distal: 1 (2%). Prolapso de placa: 10 (24%). Trombo: 10 (24%). Diseccion borde proximal: 4
(10%). Diseccion borde distal: 7 (17%). Falta de expansion: 3 (7%). Encarcelamiento de ramas laterales: 17
(41%). De acuerdo a estos hallazgos, se modificé |la estrategia terapéutica en 11 pacientes (27%):
Posdilatacién con balon: 5 (12%). Posdilatacion con balon de alta presion: 2 (5%). Posdilatacion de rama
lateral: 4 (10%). No se produjeron complicaciones mayores intrahospital arias.

Conclusiones: La angiografia muestra limitaciones en la evaluacion inmediata de resultados tras el
tratamiento percuténeo con dispositivos vascul ares reabsorbibles. Asi, |la OCT es una herramienta co-
adyuvante Util parala monitorizacion de este procedimiento en pacientes con SCA.



