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R E S U M E N

Introducción y objetivos: La mayorı́a de los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de larga duración

utilizados actualmente son intracorpóreos y de flujo continuo. Sus principales inconvenientes son el

coste elevado y la imposibilidad de ofrecer soporte biventricular. El objetivo de este estudio es describir

los resultados de una estrategia de implante de un DAV paracorpóreo de flujo pulsátil como puente al

trasplante (PAT) en pacientes adultos.

Métodos: Análisis retrospectivo de las caracterı́sticas, complicaciones y resultados de una serie

unicéntrica de pacientes consecutivos tratados con el DAV EXCOR como PAT entre 2009 y 2015.

Resultados: En este periodo se implantaron 25 DAV, 6 de ellos biventriculares. En 12 pacientes la

indicación fue directamente PAT y en 13 puente a la decisión debido a la presencia de contraindicaciones

potencialmente reversibles o posibilidad de recuperación. Veinte pacientes (80%) alcanzaron el objetivo

del trasplante cardiaco tras una mediana de soporte de 112 dı́as (rango 8-239). Las principales

complicaciones fueron: infecciosas (52% de los pacientes), neurológicas (32%, la mitad de ellas mortales),

hemorrágicas (28%) y fallo del DAV que obligó a cambiar algún componente de este (28%).

Conclusiones: El 80% de los pacientes tratados con el DAV EXCOR como PAT alcanzaron el objetivo tras

una mediana de soporte de casi 4 meses. Las complicaciones más frecuentes fueron las infecciosas y las

más graves las neurológicas. El empleo de estos DAV de flujo pulsátil como PAT, en nuestro medio, es una

estrategia factible que consigue resultados similares a los DAV de flujo continuo.
�C 2016 Sociedad Española de Cardiologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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A B S T R A C T

Introduction and objectives: Most long-term ventricular assist devices (VADs) that are currently

implanted are intracorporeal continuous-flow devices. Their main limitations include their high cost

and inability to provide biventricular support. The aim of this study was to describe the results of using

paracorporeal pulsatile-flow VADs as a bridge to transplant (BTT) in adult patients.

Methods: Retrospective analysis of the characteristics, complications, and outcomes of a single-center

case series of consecutive patients treated with the EXCOR VAD as BTT between 2009 and 2015.

Results: During the study period, 25 VADs were implanted, 6 of them biventricular. Ventricular assist

devices were indicated directly as a BTT in 12 patients and as a bridge to decision in 13 due to the

presence of potentially reversible contraindications or chance of heart function recovery. Twenty

patients (80%) were successfully bridged to heart transplant after a median of 112 days (range, 8-239).

The main complications included infectious (52% of patients), neurological events (32%, half of them

fatal), bleeding (28%), and VAD malfunction requiring component replacement (28%).

Conclusions: Eighty percent of patients with the EXCOR VAD as BTT achieved the goal after an average of

almost 4 months of support. The most frequent complications were infectious, and the most severe were
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http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2016.11.043
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los constantes avances terapéuticos en insuficiencia

cardiaca (IC), un número importante de estos pacientes llega a una

situación de IC refractaria a los tratamientos convencionales. Para

la mayorı́a de ellos el trasplante cardiaco (TxC) sigue siendo el

tratamiento de elección; sin embargo, la escasez de donantes y la

presencia de contraindicaciones o comorbilidades hacen que

muchos pacientes no puedan acceder a esta terapia. Por ello, los

dispositivos de asistencia ventricular (DAV) han experimentado un

rápido desarrollo en los últimos años. Su función es dar soporte

circulatorio a los pacientes con IC avanzada hasta llegar al TxC

como «puente al trasplante» (PAT), hasta que la función cardiaca se

recupere en casos de cardiopatı́as reversibles («puente a la

recuperación») o como tratamiento definitivo en pacientes no

candidatos a TxC («terapia de destino»).

Actualmente los DAV paracorpóreos de flujo pulsátil han dado

paso a una nueva generación de bombas de flujo continuo más

duraderas, de menor tamaño y consumo, y de implantación

intracorpórea. Sus resultados son muy aceptables, aunque con la

limitación de su elevado coste y la dificultad para asistir a ambos

ventrı́culos a la vez. En España, con un tiempo medio de espera de

TxC menor de 6 meses (inferior al de otros paı́ses de su entorno) y

con condicionantes económicos que limitan la expansión de estas

terapias, los DAV pulsátiles podrı́an mantener su utilidad como PAT.

La escasa evidencia publicada sobre la utilidad de los DAV

pulsátiles de larga duración en adultos se basa fundamentalmente

en casos clı́nicos aislados1–3. El objetivo de este trabajo es analizar

los resultados globales de una estrategia de implante del DAV

pulsátil de larga duración EXCOR (Berlin Heart) como PAT en una

serie unicéntrica de pacientes adultos con IC avanzada.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio observacional retrospectivo basado en un registro local

en el que se incluyó a todos los pacientes con implante del DAV

EXCOR entre 2009 y 2015. El registro contenı́a todas las variables

del registro IMACS (International Society for Heart and Lung

Transplantation Registry for Mechanically Assisted Circulatory

Support) y otras adicionales consideradas de interés. Entre estas

variables figuran caracterı́sticas demográficas, clı́nicas, analı́ticas,

ecocardiográficas y hemodinámicas de los pacientes, datos del

implante y datos de seguimiento a la semana, al mes y

posteriormente cada 3 meses. Se recogieron especı́ficamente

todos los eventos adversos relacionados con el DAV: hemorragias,

trombosis, ictus, infecciones, arritmias, fallo de ventrı́culo derecho

(VD), disfunción del DAV y sensibilización por desarrollo de

anticuerpos anti-HLA (human leukocyte antigen). El objetivo

primario del estudio es evaluar la utilidad del DAV para alcanzar

el desenlace final (TxC o explante por mejorı́a). El objetivo

secundario es analizar las complicaciones ocurridas durante el

periodo de asistencia.

Pacientes y procedimiento

Se indicó el implante del DAV en pacientes de edad igual o

mayor de 16 años con IC aguda o crónica, en clase funcional IV de la

New York Heart Association, refractaria a otras modalidades de

tratamiento y que estaban incluidos en lista de espera de TxC o se

estaba valorando su inclusión, pero en los que se estimaba la

imposibilidad de alcanzar el TxC sin un dispositivo «puente». Por lo

general se trataba de pacientes con múltiples ingresos por IC y con

necesidad de inotrópicos intravenosos. La cardiopatı́a debı́a tener

caracterı́sticas anatómicas favorables para el buen funcionamiento

del dispositivo: fundamentalmente, disfunción sistólica grave del

ventrı́culo izquierdo con tamaño de la cavidad normal o

aumentado. Se consideraron condiciones desfavorables las mio-

cardiopatı́as hipertróficas y restrictivas, ası́ como la presencia de

esternotomı́a previa.

A todos los pacientes se les realizó un cateterismo derecho

durante su valoración pronóstica previa al implante del DAV. Los

pacientes con hipertensión pulmonar que contraindicaba el TxC (�

de 2 de los siguientes criterios: presión arterial pulmonar sistólica

� 50 mmHg, gradiente transpulmonar � 15 mmHg, resistencia

vascular pulmonar � 3,5 unidades Wood) se sometieron a un

segundo cateterismo tras la administración de diuréticos e

inotrópicos (milrinona, levosimendán), vasodilatadores sistémicos

(nitroprusiato) y pulmonares (óxido nı́trico inhalado). Si aun ası́ no

se alcanzaban cifras compatibles con la realización del TxC, en los

pacientes con estabilidad clı́nica suficiente, se pautaba sildenafilo o

bosentán durante 12-16 semanas y se repetı́a el cateterismo

derecho. Se consideró «hipertensión pulmonar refractaria» aquella

que no respondı́a suficientemente a todas estas medidas.

Los casos se presentaron en una sesión medicoquirúrgica donde

se decidió la indicación, la fecha del implante del DAV, y si este

debı́a ser izquierdo o biventricular en función del riesgo de fracaso

del VD tras el implante4. A todos los pacientes se les informó de los

potenciales beneficios y riesgos del procedimiento y firmaron un

consentimiento informado especı́fico.

La cirugı́a se realizó mediante esternotomı́a con el corazón

latiendo y bajo circulación extracorpórea. Los pacientes se

monitorizaron durante el implante con catéter de Swan-Ganz y

ecocardiograma transesofágico para valorar la función del VD y la

correcta colocación de las cánulas.

Durante las primeras horas tras el implante, los pacientes

recibieron fármacos vasoactivos e inotrópicos para mantener una

presión arterial media entre 70-80 mmHg. En los casos de DAV

izquierdo con fracaso del VD se añadı́a óxido nı́trico, milrinona,

sildenafilo intravenoso y/o derivados de prostaciclinas inhalados.

Una vez se retiraban estos fármacos, se iniciaba tratamiento de IC

de acuerdo con las guı́as de práctica clı́nica. En los casos con

persistencia de fallo del VD se mantenı́a el sildenafilo oral.

A las 12-24 h de la cirugı́a, si no existı́a hemorragia significativa,

se iniciaba anticoagulación con enoxaparina o heparina sódica y

posteriormente se sustituı́a por acenocumarol con un INR

neurological. In our enivonment, the use of these pulsatile-flow VAD as BTT is a feasible strategy that

obtains similar outcomes to those of intracorporeal continuous-flow devices.

Full English text available from: www.revespcardiol.org/en
�C 2016 Sociedad Española de Cardiologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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(cociente internacional normalizado) objetivo de 2,5-3,5. A los 2-3

dı́as, o una vez retirados los drenajes, se añadı́a antiagregación

plaquetaria (ácido acetilsalicı́lico + dipiridamol) y su efecto se

medı́a mediante el test Multiplate (Roche Diagnostics; Basilea,

Suiza). Se consideró resistencia al ácido acetilsalicı́lico tener

valores de Multiplate-ASPI-test > 50 U y al dipiridamol valores de

Multiplate-ADP-test > 40 U. En estos casos se aumentaba la dosis

del fármaco resistente. Si la resistencia persistı́a, se sustituı́a este

por otro antiagregante: en la mayorı́a de casos clopidogrel.

Las curas de los orificios de salida de las cánulas se realizaban

por personal especializado de enfermerı́a con suero fisiológico y

clorhexidina, según protocolo local, cada 12 h durante los

3 primeros dı́as o en caso de infección local y cada 24-48 h a

partir de entonces. En todos los casos se entrenaba al paciente y al

menos un familiar para que pudieran realizar las curas en su

domicilio, tras el alta hospitalaria, ası́ como para controlar la

anticoagulación (Coagucheck XS, Roche) y reconocer las principa-

les alarmas del dispositivo. Las bombas del DAV, de pared

transparente, debı́an valorarse 3 veces al dı́a con una linterna

para descartar la existencia de trombos en su interior.

Tras el alta, los pacientes acudı́an a revisión al hospital cada 7-

15 dı́as. Si se mantenı́an estables, se esperaba al tercer mes tras el

implante para valorar de nuevo la indicación de TxC (DAV como

puente a la decisión) o activarlos de nuevo en la lista si ya habı́an

estado previamente (DAV como PAT). El paciente entraba

directamente en lista de espera urgente grado 1 (prioridad

regional) de la Organización Nacional de Trasplantes. Si habı́a

disfunción grave de la asistencia, podı́a incluirse en grado 0

(prioridad nacional).

Dispositivo de asistencia ventricular

El DAV de flujo pulsátil EXCOR Berlin Heart (Berlı́n, Alemania)

consta de una cánula de entrada, que se inserta habitualmente en

el ápex del ventrı́culo izquierdo, y de una cánula de salida en la

aorta ascendente (asistencia izquierda) o en la aurı́cula derecha y la

arteria pulmonar (asistencia derecha) y puede hacerse asistencia

biventricular. Estas cánulas de silicona se tunelizan por encima del

diafragma hasta salir por la piel y se conectan a una bomba o

ventrı́culo artificial colocado en posición paracorpórea en el

hemiabdomen superior. Las bombas tienen una carcasa externa

de poliuretano trasparente y tamaño variable (entre 10-80 ml) y

están divididas por una triple membrana en 2 cámaras

(sanguı́nea y aérea). La cámara sanguı́nea, recubierta en su

interior por un material biocompatible, es la que se comunica

con las cánulas de entrada y salida a través de unas válvulas

unidireccionales que inicialmente eran mecánicas (monodisco) y

posteriormente de poliuretano (trivalvas), menos ruidosas. La

cámara aérea se llena por presión positiva en sı́stole y se vacı́a

por presión negativa en diástole a través de un tubo de aire

conectado a una unidad de impulsión neumática que puede ser

estacionaria (consola IKUS) o portátil ambulatoria (figura 1 y

vı́deo 1 del material suplementario).

Análisis estadı́stico

Las variables numéricas se describen mediante media �

desviación estándar, o medianas y rango, según cumplieran o no la

asunción de normalidad. Las variables categóricas se expresan como

frecuencia absoluta y relativa. La supervivencia global se ha estimado

mediante el método actuarial de Kaplan-Meier. Para analizar el

tiempo hasta el trasplante se ha estimado la función de incidencia

acumulada, puesto que la muerte actúa como evento competitivo en

su observación. Los resultados se muestran junto a su correspon-

diente intervalo de confianza del 95%. Todos los tests se realizaron a

2 colas y se consideró un resultado estadı́sticamente significativo un

valor de p < 0,05. Para los análisis se utilizó el programa STATA/IC

14.1.

RESULTADOS

Caracterı́sticas basales de los pacientes

Entre 2009 y 2015 se implantaron 25 DAV EXCOR en el Hospital

Universitario Puerta de Hierro: 19 izquierdos y 6 biventriculares

(figura 2). En el momento del implante, 12 pacientes llevaban en

lista de espera de TxC una mediana de 37 dı́as (rango, 8-322). Los

otros 13 casos se implantaron como puente a la decisión: 9 por

alguna contraindicación potencialmente reversible (7 de ellos por

Cánula de salida izquierda

A B

Cánula de salida derecha

Cánula de entrada derecha

Ventrículo derecho

Ventrículo izquierdo

Triple membrana

Cámara aérea

Cámara hemática

Tubo aéreo izquierdoTubo aéreo derecho

Cánula de entrada izquierda

Figura 1. A: dispositivo de asistencia EXCOR biventricular. B: sección del ventrı́culo artificial. Se puede apreciar la cámara hemática y la aérea separadas por una

triple membrana de seguridad.
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hipertensión pulmonar refractaria) y 4 porque la IC era poten-

cialmente mejorable. El resto de caracterı́sticas se muestran en la

tabla 1.

Caracterı́sticas del implante de la asistencia

Los 16 DAV implantados entre 2009 y 2013 tenı́an válvulas

mecánicas; los 9 implantados a partir de 2014, válvulas de

poliuretano. En 2 pacientes hubo que realizar una cirugı́a

concomitante: una plastia valvular aórtica por insuficiencia aórtica

grave y una reparación con parche de un desgarro de pared

aneurismática del ventrı́culo izquierdo. Durante las primeras horas

2009

3

2

EXCOR biventricular

EXCOR univentricular

2010

0

2

2011

0

3

2012

2

1

2013

0

3

2014

0

5

2015

1

3

Biventricular, 6

Univentricular, 19

24%

Ventrículo asistido Implantes totales (N = 25)

76%

Figura 2. Distribución del número y tipo de asistencias Berlı́n Heart EXCOR implantadas por año (periodo 2009-2015).

Tabla 1

Caracterı́sticas clı́nicas, ecocardiográficas y hemodinámicas basales de la

población (n = 25)

Mujeres 3 (12)

Edad (años) 47,7 � 11,8

Área de superficie corporal (m2) 1,9 � 0,2

Tipo de cardiopatı́a

Miocardiopatı́a dilatada no isquémica 9 (36)

Miocardiopatı́a dilatada isquémica 8 (32)

Sı́ndrome coronario agudo 3 (12)

Miocarditis aguda 3 (12)

Miocardiopatı́a hipertrófica 1 (4)

Miocardiopatı́a arritmogénica del VD 1 (4)

Grado INTERMACS

1-2 9 (36)

3-4 16 (64)

Tiempo desde el diagnóstico de IC

< 1 mes 3 (12)

1 mes-1 año 3 (12)

> 1 año 19 (76)

Cirugı́a cardiaca previa 1 (4)

Portador de DAI 18 (72)

Portador de dispositivo de RSC 8 (32)

Situación en las 48 h preimplante

Inotrópicos 21 (84)

Balón de contrapulsación intraaórtico 8 (32)

Otra asistencia circulatoria 2 (8)

Tabla 1 (Continuación)

Caracterı́sticas clı́nicas, ecocardiográficas y hemodinámicas basales de la

población (n = 25)

Respirador 5 (20)

Diálisis 1 (4)

Parámetros analı́ticos 24 h preimplante

Creatinina (mg/dl) 1,4 � 0,5

GOT/AST (U/l) 23 [17-31]

Bilirrubina (mg/dl) 1,5 � 0,8

Ácido láctico (mg/l) 1,4 � 0,8

NT-proBNP (pg/ml) 8.580 [6.123-21.814]

Parámetros ecocardiográficos

DTDVI (cm) 6,7 � 0,9

FEVI (%) 20,4 � 6,7

Insuficiencia mitral IV 12 (48)

Insuficiencia tricúspide III-IV 12 (48)

Insuficiencia aórtica III-IV 1 (4)

TAPSE (mm) 15,7 � 5,1

Parámetros hemodinámicos

IxC (l/min/m2) 2,2 � 0,5

PCP (mmHg) 26,9 � 7,3

PAPs (mmHg) 56,1 � 18,5

PAPm (mmHg) 39,8 � 11,9

GTPm (mmHg) 12,8 � 7,5

RVP (UW) 2,2 � 2,1

PVC (mmHg) 14,6 � 6,6

RVSWI* (mmHg � l/m2) 0,71 � 0,36

Contraindicación para TxC 9 (36)

HTP refractaria 7 (28)

Peso excesivo 1 (4)

Fallo grave de otros órganos 1 (4)

DAI: desfibrilador automático implantable; DTDVI: diámetro telediastólico del

ventrı́culo izquierdo; FEVI: fracción de eyección del ventrı́culo izquierdo; GOT/AST:

transaminasa glutámico-oxalacética/aspartato aminotranferasa; GTPm: gradiente

transpulmonar medio; HTP: hipertensión pulmonar; IC: insuficiencia cardiaca;

INTERMACS: Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; IxC:

ı́ndice cardiaco; NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético

cerebral; PAPm: presión arterial pulmonar media; PAPs: presión arterial pulmonar

sistólica; PCP: presión capilar pulmonar; PVC: presión venosa central; RSC:

resincronización cardiaca; RVP: resistencia vascular pulmonar; RVSWI: ı́ndice de

trabajo sistólico del ventrı́culo derecho; TAPSE: desplazamiento sistólico del plano

del anillo tricuspı́deo; TxC: trasplante cardiaco; VD: ventrı́culo derecho.

Salvo otra indicación, los datos expresan n (%), media � desviación estándar o

mediana [intervalo intercuartı́lico].
* RVSWI = (PAPm – PVC) � (IxC/frecuencia cardiaca).
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hubo que intervenir de nuevo a 5 pacientes (20%): 3 por

hemorragia no controlable, 1 para implantar una asistencia

derecha de corta duración y 1 para recolocar una cánula mal

posicionada.

Evolución de los pacientes con la asistencia durante la
hospitalización

Fallecieron por complicaciones quirúrgicas 4 (16%) de los

25 pacientes asistidos. De los 21 pacientes restantes, 18 (86%)

recibieron el alta hospitalaria y los otros 3 permanecieron

ingresados: 2 por ser residir a gran distancia y 1 por decisión

propia.

En los 12 primeros casos, la antiagregación consistió en 200 mg

de ácido acetilsalicı́lico y 300-800 mg de dipiridamol. Posterior-

mente, ambos fármacos se sustituyeron por 75 mg diarios de

clopidogrel por mala tolerancia digestiva al dipiridamol y falta

de eficacia en los tests de laboratorio.

Destino final de los pacientes asistidos

De los 25 pacientes, 20 (80%) llegaron al TxC tras una mediana

de 112 dı́as (rango, 8-239) de soporte. Los otros 5 (4 izquierdos y

1 biventricular) fallecieron tras una mediana de 17 dı́as (rango, 6-

218). La supervivencia a los 30 dı́as fue del 88% (intervalo de

confianza del 95%, 66-96). En la figura 3 se presenta la curva de

riesgos competitivos que muestra la situación de los pacientes a 90,

180 y 240 dı́as tras el implante del DAV.

La supervivencia global a 1 año de los pacientes trasplantados

(15 DAV izquierdos y 5 biventriculares) fue del 75%, similar a la de

pacientes trasplantados sin DAV. La mortalidad tras el trasplante fue

mayor en pacientes con DAV biventricular (80% biventricular frente

a 7% izquierdo) y mayor al inicio de la serie. En la figura 4 se muestra

el flujo de los pacientes según el tipo de DAV y los resultados.

En los 7 pacientes en los que se implantó el DAV por

hipertensión pulmonar refractaria se demostró una reducción

marcada de esta, hasta permitir su inclusión en lista de espera de

TxC, en un tiempo medio de 7,7 semanas. La asistencia fue

univentricular en todos los casos y todos recibieron el TxC con

éxito, sin casos de fracaso del VD. La evolución tras el trasplante, al

año, fue buena en los 7 pacientes.

Complicaciones con la asistencia

Veintitrés pacientes (92%) presentaron algún efecto adverso con

la asistencia (tabla 2). Las complicaciones más frecuentes fueron

las infecciosas (52% de los pacientes). La mayorı́a de las infecciones

(20%) fueron celulitis bacterianas en la zona pericanular y todas se

controlaron con curas locales y antibióticos. Además, hubo

3 infecciones abdominales (2 colecistitis y 1 apendicitis) que

precisaron abordaje quirúrgico.

Siete pacientes (28%) presentaron hemorragias con necesidad

de transfusión, ninguna de ellas fatal: 3 hemorragias tras la cirugı́a

y 4 sin relación con la cirugı́a (1 hemoperitoneo tras rotura

espontánea de bazo, 2 hemorragias digestivas y 1 epistaxis).

Las complicaciones más graves fueron los accidentes cerebro-

vasculares, que ocurrieron en 8 pacientes (32%). Cinco fueron ictus

Pacientes
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Asistencia

izquierda (19)

Asistencia

biventricular (6)

Trasplante

cardiaco (15)

Fallecimiento (4) Fallecimiento (1)

Fallecimiento (4)Fallecimiento (1)

Trasplante

cardiaco (5)

Vivos (1)Vivos (14)

– Ictus isquémico (3)

– Fracaso del VD (1)
– Ictus isquémico

– Complicaciones quirúrgicas – Sepsis (2)

– Complicaciones quirúrgicas (2)

Figura 4. Flujo de pacientes según asistencia izquierda o biventricular. VD: ventrı́culo derecho.
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Figura 3. Análisis de eventos competitivos en pacientes con la asistencia

EXCOR como puente al trasplante cardiaco. Obsérvese que la suma de la

proporción de pacientes con cada evento es igual a 1 en cada momento del

tiempo.
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Tabla 2

Eventos adversos (n = 25)

Pacientes con evento, n (%) Eventos Tasa de eventos (paciente-mes)a

Infección

Relacionada con la asistencia 5 (20) 5 0,06

Otrasb 8 (32) 9 0,10

Hemorragia grave

Quirúrgica (reintervención) 3 (12) 3 0,03

> 48 h tras la cirugı́ac 4 (16) 4 0,04

Ictus

Isquémicod 5 (20) 5 0,06

Hemorrágico 2 (8) 2 0,02

AIT 1 (4) 1 0,01

Cambio asistencia

Trombosis 4 (16) 4 0,04

Disfunción mecánicae 3 (12) 3 0,03

Fracaso del ventrı́culo derecho

Graved 1 (4) 1 0,01

Moderado 1 (4) 1 0,01

Leve 3 (12) 3 0,03

Arritmias nuevas significativas

Auriculares 3 (12) 3 0,03

Ventriculares 4 (16) 4 0,04

Nueva sensibilización anti-HLA 1 (4) 1 0,01

AIT: accidente isquémico transitorio; DAV: dispositivo de asistencia ventricular; HLA: human leukocyte antigen.
a Duración total del soporte: 88,7 paciente-mes; 111 dı́as por paciente (rango, 6-239).
b Otras infecciones no relacionadas directamente con el DAV: 3 abdominales, 2 de orina, 2 de pulmón, 1 sepsis, 1 celulitis.
c Hemorragias graves no quirúrgicas: 2 hemorragias digestivas, 1 hemoperitoneo, 1 epistaxis.
d Complicaciones mortales: 4 ictus isquémicos, 1 fracaso grave del ventrı́culo derecho.
e Disfunción mecánica: 2 roturas de membrana bomba, 1 rotura de cánula aérea.

Figura 5. Complicaciones de pacientes con asistencia. A: infección de la zona pericanular. B: tomografı́a craneal de ictus isquémico derecho con trasformación

central hemorrágica (flechas). C: rotura parcial de la zona de conexión de cánula de aire con ventrı́culo artificial (flecha). D: trombo en válvula mecánica de salida de

ventrı́culo artificial derecho.
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isquémicos (en 4 casos extensos y mortales: 3 en los primeros dı́as

tras la cirugı́a y 1 a los 218 dı́as). Hubo 2 ictus hemorrágicos

(clı́nicamente leves y controlados con suspensión temporal de la

anticoagulación) y 1 paciente presentó un accidente isquémico

transitorio coincidiendo con INR bajo. No hubo diferencias

significativas en relación con el tipo de válvulas (mecánica o de

poliuretano) del DAV (p = 0,31).

Siete pacientes (28%) necesitaron sustitución del ventrı́culo

artificial. En 4 casos fue por presentar trombos en la cámara

hemática, en 2 por desgarro de alguna capa de la membrana que

separa ambas cámaras2 y en uno por rotura de la cánula de aire

(figura 5). En otros 10 pacientes se visualizaron pequeños

depósitos de fibrina que se resolvieron con modificaciones de

antiagregación/anticoagulación, sin precisar recambio del dispo-

sitivo.

Cinco pacientes (20%) tuvieron algún grado de fracaso del VD

tras el implante del DAV izquierdo. Tan solo un paciente precisó

una asistencia derecha de corta duración (Levitronix CentriMag)

por fallo grave del VD.

Siete pacientes (28%) presentaron arritmias con el DAV

(3 auriculares y 4 ventriculares). Aunque la tolerancia de la arritmia

fue buena al estar 1 o los 2 ventrı́culos asistidos (vı́deo 2 del material

suplementario), en todos se intentó controlar el ritmo con fármacos

(4 casos) y/o cardioversión eléctrica (3 pacientes).

Un paciente que recibió varias trasfusiones desarrolló anti-

cuerpos anti-HLA de clase II que no interfirieron en el resultado

posterior del TxC.

La mayorı́a de las complicaciones se produjeron en las primeras

semanas, excepto la propia disfunción del DAV, que fue más

frecuente a partir del tercer mes (figura 6).

DISCUSIÓN

Este trabajo muestra la serie más amplia de pacientes tratados

con un DAV pulsátil de larga duración en España, en donde —con un

tiempo en lista de espera relativamente corto (mediana de 27 dı́as

en situación de urgencia y de 120 dı́as en casos electivos)— un alto

porcentaje de pacientes (80%) puede recibir soporte circulatorio

adecuado hasta alcanzar el TxC con éxito. Un 24% de ellos

recibieron asistencia biventricular que no hubiera sido posible con

un DAV de flujo continuo.

Hay muy poca evidencia cientı́fica con DAV de flujo pulsátil

como PAT. En el caso del dispositivo EXCOR, la principal

información procede de una serie de pacientes aportada por el

propio fabricante que recoge 241 implantes realizados en

10 centros (el 67% DAV biventriculares), con supervivencia global

del 83% a los 6 meses y del 81% al año5. Se podrı́a pensar que estos

datos reflejan los resultados de centros seleccionados con amplia

experiencia y, sin embargo, las cifras son similares a las de otra

serie unicéntrica publicada en 2013 con 54 pacientes asistidos con

el mismo DAV. Como en nuestro caso, un 24% fueron asistencias

biventriculares y la supervivencia global a los 13 meses fue del

80%6.

Para comparar los resultados obtenidos con otros tipos de

asistencias se dispone de los datos del registro norteamericano

INTERMACS, que recoge más de 12.000 implantes de dispositivos

de larga duración desde 2008 (el 95% DAV intracorpóreos

izquierdos de flujo continuo) con supervivencias del 80% al año

y del 70% a los 2 años7. El registro europeo EUROMACS recoge más

de 700 implantes (> 90% DAV de flujo continuo), con supervi-

vencias del 68% al año y del 59% a los 2 años. En este registro, a

diferencia del INTERMACS, hasta el 20% de los DAV son

biventriculares8. Las asistencias dobles mostraron peores resulta-

dos en ambos registros, con una supervivencia al año del 50% en

INTERMACS y del 26% en EUROMACS.

En España, el número de implantes es significativamente menor

que en los paı́ses de su entorno. Las razones para ello podrı́an ser el

alto coste de estos dispositivos junto a la relativa facilidad para

acceder a un TxC con tiempos de espera razonables9.

Esta experiencia con los 25 primeros pacientes a los que se ha

implantado un EXCOR sugiere la utilidad de esta estrategia en las

siguientes situaciones:

� Pacientes en lista de espera de TxC electivo que presentan

deterioro progresivo, pérdida de masa muscular, daño de otros

órganos, ingresos repetidos y/o dependencia de inotrópicos

(INTERMACS 2 y 3). Este fue el motivo del implante del DAV en

12 casos del presente estudio. Estos pacientes no tienen criterios

de TxC urgente, por lo que muchos acaban trasplantándose en

peores condiciones y/o con una asistencia de corta duración, con

el consiguiente aumento de riesgo10.

� Pacientes con alguna contraindicación para TxC potencialmente

reversible a medio plazo con un DAV, como la hipertensión

pulmonar refractaria. Hasta hace pocos años estos pacientes eran

rechazados para TxC o se trasplantaban asumiendo un riesgo

elevado de fracaso del VD tras el trasplante.

� Pacientes con alto riesgo de fracaso del VD tras el implante de un

DAV izquierdo. Esta complicación ensombrece el pronóstico de

los pacientes asistidos11. Una opción en estos casos es el implante

programado de un DAV biventricular, algo que no permiten los

actuales intracorpóreos de flujo continuo. Esta estrategia resultó

eficaz en 5 de los 6 pacientes de la presente serie para llegar al

TxC, aunque los resultados tras el trasplante fueron desfavora-

bles en relación directa con los problemas técnicos y las

complicaciones de la cirugı́a. Esto contrasta con otra pequeña

experiencia en España que sı́ ha resultado positiva12. El

verdadero problema es que, hoy por hoy, no existen buenas

opciones de asistencia de larga duración para los casos con

disfunción biventricular grave. Los resultados son desalentado-

res en todos los registros publicados. Por ello, a la luz de estas

consideraciones, los implantes de DAV biventriculares deberı́an

quedar reservados para individuos seleccionados sin otras

opciones mejores de tratamiento como, por ejemplo, el implante

de una asistencia doble de corta duración y el trasplante urgente

o el implante de una asistencia izquierda con medidas

transitorias de soporte farmacológico o mecánico del VD.

En cuanto al tipo y la frecuencia de las complicaciones ocurridas

en los pacientes de este estudio con asistencia pulsátil, estas fueron

comparables a las descritas con otros tipos de asistencias e,

igualmente, la mayorı́a ocurrieron en los primeros 30 dı́as. En el

estudio ADVANCE con el dispositivo de flujo continuo Heartware
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Figura 6. Incidencia y tipo de complicaciones según el tiempo transcurrido

desde el implante del DAV. DAV: dispositivo de asistencia ventricular.
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como PAT, un 17% de los pacientes tuvieron alguna infección

relacionada con el dispositivo (20% en esta serie), un 27% presentó

hemorragias graves (28% en esta serie) y un 20% accidentes

cerebrovasculares: incidencia algo menor que en la presente serie,

en la que hubo un 32% de ictus con elevada letalidad13. La mayorı́a

de los ictus ocurrieron en los primeros casos y durante los primeros

dı́as tras el implante, por lo que no puede descartarse la influencia

de la curva de aprendizaje. En ese sentido, la potencial ventaja de

EXCOR frente a las asistencias intracorpóreas es que el ventrı́culo

es externo y trasparente; lo que permite visualizar la formación de

trombos en su interior y recambiarlo antes de que estos puedan

embolizar o afectar al funcionamiento del DAV, tal como se hizo en

4 de los pacientes.

En cuanto a los costes, es evidente que la necesidad de

recambio de algún ventrı́culo en 7 de los 25 pacientes de la serie

aumentó el coste global de esta estrategia. Aun ası́, parece

razonable pensar que el coste con este tipo de asistencia sigue

siendo menor que con las asistencias de flujo continuo debido a

la diferencia de precios entre ambos dispositivos (un ventrı́culo

pulsátil cuesta alrededor de un tercio del coste una asistencia de

flujo continuo). Además hay que tener en cuenta que, aunque es

mucho menos frecuente que con los ventrı́culos pulsátiles,

también hay un porcentaje de las asistencias de flujo continuo

que necesitan recambio por trombosis o disfunción (según datos

del registro INTERMACS, alrededor del 10% a los 2 años). En

cualquier caso, debe quedar claro que el presente estudio no se

diseñó para evaluar los costes de la técnica.

Limitaciones

Entre las limitaciones de este trabajo cabe destacar que se

trata del análisis de un registro unicéntrico y retrospectivo

(aunque con recogida pormenorizada «en tiempo real» de toda la

información en una base de datos diseñada especı́ficamente

desde el primer caso), con un número relativamente pequeño de

casos que incluye curva de aprendizaje. Este último factor se

atenuó por la asistencia de un cirujano experto en los primeros

casos y por las visitas de aprendizaje que el equipo hizo a otros

centros con experiencia en DAV. En cualquier caso, la serie

ilustra las posibilidades que tiene en España esta modalidad de

DAV en una situación real.

CONCLUSIONES

Esta serie demuestra que la estrategia de implantar un DAV

pulsátil de larga duración tipo EXCOR como PAT en un paı́s como

España (con tiempos en lista de espera no muy prolongados) es

factible, con tasas de supervivencia hasta el TxC comparables a las

obtenidas con dispositivos intracorpóreos de flujo continuo. La

incidencia de complicaciones es relativamente elevada (aunque

manejable en la mayorı́a de los casos), con excepción de las de

origen neurológico.
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QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Los dispositivos de asistencia ventricular han experi-

mentado un rápido desarrollo en los últimos años,

demostrando su utilidad en pacientes con IC avanzada,

como PAT y como tratamiento definitivo.

– La mayorı́a de los dispositivos que se implantan en la

actualidad son bombas intracorpóreas de flujo continuo,

que tienen como limitaciones su alto coste y la dificultad

para asistir al mismo tiempo ambos ventrı́culos.

– En España el número de implantes es significativamente

inferior que en los paı́ses de su entorno.

– La razón principal puede ser la relativa facilidad para

acceder a un trasplante en un tiempo de espera razonable.

?

QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Este trabajo muestra la serie española más amplia de

pacientes tratados con un DAV de larga duración de flujo

pulsátil como PAT cardiaco. Se demuestra que la estrategia

de utilizar este tipo de asistencias  es factible en un paı́s con

tiempos medios en lista de TxC relativamente cortos y una

situación de dificultad económica.

– La posibilidad de dar soporte biventricular favorece su

utilización.

– Las complicaciones asociadas al uso de estos disposi-

tivos son frecuentes y elevadas, aunque manejables en

la mayorı́a de los casos y comparables a las descritas con

los dispositivos intracorpóreos de flujo continuo.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Se puede consultar material suplementario a este artı́culo

en su versión electrónica disponible en http://dx.doi.org/

10.1016/j.recesp.2016.11.043.
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