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Respuesta al ECG de enero de 2019

Response to ECG, January 2019
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Se observa una captura intermitente del electrodo del marcapasos que ha quedado suelto en el tracto de salida del ventrı́culo derecho,

que muestra un QRS de eje inferior en los latidos capturados y produce ectopia y estimulación del miocardio mecánica y directa al impactar

en él (respuesta 2, correcta). En la figura 1 se observa una imagen de escopia en proyección anteroposterior al acabar el implante del

marcapasos y en la figura 2, la placa de tórax realizada al comenzar los fallos de captura y las taquicardias ventriculares; se observa un claro

desplazamiento del electrodo. La respuesta 1 es incorrecta, ya que se observa un eje inferior, incompatible con una estimulación desde el

ápex. La respuesta 3 es incorrecta porque una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia no explica los fallos de captura

observados. La respuesta 4 es incorrecta porque la ectopia ventricular es monomórfica y tiene una morfologı́a similar a los latidos

estimulados, por lo que debe estar en relación con el electrodo.
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Figura 1. Figura 2.
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