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Respuesta al ECG de octubre de 2015

Response to ECG, October 2015
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Durante el ritmo espontáneo del paciente se observan fallos de detección auricular, puesto que aparecen espı́culas auriculares

ocasionales cuando ya se ha despolarizado la aurı́cula. Bajo el efecto del imán se observa que la espı́cula auricular despolariza el ventrı́culo

porque el cable auricular se ha dislocado y ha caı́do al ventrı́culo, tal como muestra la imagen radiológica (figura).
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Figura.
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